
Mentinerea si intretinerea
protezei auditive intracanal

Citeva sfaturi despre cum sa intretineti  
si curatati proteza auditiva CIC si ITE 
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Aceasta este cea de a sasea dintr-o serie de brosuri  Widex 
despre auz si probleme legate de acesta.



Intretinerea

O proteza auditiva este un obiect de valoare, care trebuie mane-
vrat cu multa atentie. Datorita tehnologiei digitale de azi, este 
posibila producerea de aparate foarte mici si sofisticate, in ure-
che(ITE)  si unele foarte mici, complet in canal(CIC). Astfel, este 
foarte important ca intotdeauna sa curatati si sa mentineti curata 
proteza pentru a putea beneficia de toate avantajele pe care 
acestea le ofera, nu numai de performantele auditive, dar si de un 
timp cit mai lung de functionare. 



Tratati-va proteza auditiva cu multa grija, n-o expuneti la 
socuri sau temperaturi excesive. 
Va recomandam sa inlocuiti bateria deasupra unei mese, 
pentru ca in cazul in care va cade pe jos sa o puteti regasi 
usor.

Cind nu folositi proteza auditiva, inchideti-o, scoateti-i ba-
teria si puneti aparatul in cutie, departe de accesul copiilor 
sau al animalelor. 

Proteza auditiva nu trebuie niciodata expusa la temperaturi 
mari sau la umiditate excesiva. De asemenea sint situatii in 
care niciodata nu trebuie sa utilizati proteza auditiva atunci 
cind faceti dus, sau innotati, cind folositi foenul, fixativ, sau 
orice fel de spray. 



Curatarea

Indiferent de tipul de proteza auditiva utilizata, apa sau orice fel 
de fluid nu trebuie folosite pentru  curatare. Astfel, curatati la ex-
terior proteza auditiva cu materialul textil primit, folositi periuta si 
celelalte instrumente iesirile de la casca, microfon si tubul de vent. 

Proteza auditiva este extrem de sensibila la problemele cauzate 
de cerumen. Chiar si o depunere minuscula de cerumen poate 
provoca defectiuni in functionarea aparatului.Protezele auditive 
care stau  profund in ureche intra in contact direct cu cerumenul 
si de aceea necesita o curatare mai frecventa.

Este bine sa verificati, ori de cite ori se poate, proteza de ceru-
men sa o stergeti si sa curatati apoi conductul auditiv. Curatarea 
protezei trebuie sa devina o parte din rutina zilnica, lafel ca aceea 
de a va spala pe dinti.

Iesirea sunetului
Daca cerumenul s-a acumulat in jurul orificiului de iesire al sune-
tului, indepartati-l cu materialul textil sau periuta primita, odata 
cu aparatul. Daca faceti aceasta operatie seara, inainte de culcare, 
se va curata mult mai usor.  



Ventul
Unor proteze auditive  Widex CIC li se fixeaza un mic tub 
de vent, care de obicei se poate vedea linga iesirea de la 
casca.  
Dispozitivul de curatat cerumen are un capat lung si unul 
scurt.  La capatul lung se afla o minuscula  sfera, care ajuta 
la curatarea ventului. Introduceti aceasta parte in tubul de 
vent (se afla in partea opusa suportului de baterie, ca in 
figura alaturata) si curatati. Va recomandam ca inainte de a 
curata tubul sa deschideti suportul de baterie. Rasuciti apoi 
proteza auditiva in asa fel incit sa cuprindeti toata supra-
fata. 

Important: Nu introduceti  niciodata vreun dispozitiv in 
canalul de sunet. 

Cele mai multe din protezele intracanal au vent pe toata 
lungimea shell-ului protezei auditive. Pentru a curata, folo-
siti partea lunga a dispozitivului, ca in figura alaturata. 

Iesirea de la microfon
Pentru protezele auditive intracanal, folositi pentru cura-
tarea cerumenului acumulat in jurul microfonului, partea 
scurta a  dispozitivului de curatat. Deschideti suportul de 
baterie, scoateti bateria si intoarceti  proteza in asa fel incit 
suportul sa fie in jos, in fata dvs. introduceti  partea scurta a 
dispozitivului de curatat pe deschiderea de la microfon, prin 
suportul de baterie., ca in imagine.
Aceasta operatie ar trebui facuta in fiecare zi.



Important: nu introduceti niciodata vreun dispozitiv in microfon.

Unele aparate in ureche au un grilaj care acopera orificiul microfo-
nului. In acest caz folositi periuta pentru curatare in jurul micro-
fonului, ca in imagine. Daca aparatul dvs nu are un grilaj in jurul 
microfonului, atunci folositi dispozitivul pentru indepartat ceara, 
ca in imagine.

Filtrul pentru ceara
Filtrul pentru ceara este un tip de filtru, care este asezat in orificiul 
de iesire al sunetului si este realizat in asa fel incat sa poate fi 
schimbat de pacient. Filtrul impiedica ceara si praful sa intre in 
canalul de sunet. Daca aparatul dvs are un filtru de ceara trebuie 
sa curatati ceara si praful acumulate in jurul acestuia. Folositi 
materialul textil sau periuta pentru curatare.

Deoarece cantitatea de cerumen este diferita, unii clienti vor fi 
nevoiti sa schimbe filtrul de ceara destul de des, in schimb altii ar 
putea sa il schimbe doar o data pe saptamana. Chiar daca apara-
tul dvs este echipat sau nu cu filtru anti-cerumen, sa nu introdu-
ceti niciodata vreun obiect in orificiul de iesire a sunetului.

Chiar si cu o curatare atenta, cerumenul si praful  pot sa intre in aparatul auditiv, 
ducand la nefunctionarea acestuia. Uneori nefunctionarea se poate manifesta prin 
sunete slabe,distorsionate sau chiar sa nu mai functioneze deloc. Daca aceasta se 
intampla, duceti aparatul auditiv la audioprotezist pentru reparare.

 




